
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 دانشگاه   ی معاونت تحقیقات و فناور

 آزمایشگاه جامع تحقیقات 

Core 

Research  

Lab 

 

 اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

 نام تجهیز  مدل تجهیز شرکت سازنده کشور سازنده وضعیت کاربری

لفعا ▪  

□غیر فعال   
نوژن پارس  دهیپد ایران   MFP-3500 وژ یکروفیم دستگاه  

 
 اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز : 

   3500تا  500:   میدور قابل تنظ

 تریل  یلیم 2،  5/1،  0/ 5،  2/0  یها وبیکروتیاستفاده همزمان از م تیقابل

 وژیفی همزمان از ورتکس و سانتر اسفاده

 حوزه فعالیت / کاربرد : 

 کاربرد دارد. ها و....  نیو پروتئ  کینوکلئ  ی ها دیاس یجداساز یبرا ی و مولکول کیژنت یها شگاهی در آزما

 

 

 

 خلاصه نحوه کاربری تجهیز : 

 روی دستگاه را روشن کنید.    Powerکلید  (1

 ( درب دستگاه با فشار کلید قرمز رنگ باز کنید. 2

 ( برای حفظ تعادل میکروتیوب ها، آن ها را به صورت متقارن روبروی یکدیگر قرار دهید. 3

 ( زمان و سرعت سانتریفیوژ دستگاه را با ولوم مشکی رنگ تنظیم کرده و واکنش خود را اجرا کنید. 4

 

  الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

 هوا و تغییرات دمایی قرار گیری دستگاه در یک محیط پایدار از نظر جریان

 

 


